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chrzastka tarczowata

btona pierscienno-tarczowata
chrzastka pierscieniowa
pierscienie tchawiczne




Wskazania
Quicktrach | jest sterylnym urzadzeniem

przeznaczonym do przeprowadzania krikotyrotomii
dla unikniecia uduszenia pacjenta w przypadku
zablokowania gérnych drog oddechowych, jezeli
niemozliwym jest przeprowadzanie intubacji lub

szybkiej i bezpiecznej trachectomii.
Nieznane s3 inne wskazania.

Pacjent 1.D.
Niemowle 1,5 mm
Dziecko 2,0 mm
Dorosty 4,0 mm
Przeciwwskazania
Nieznane

Wskazania bezpieczenstwa
* Przed uiyciem zapoznac sie z
trescig niniejszej instrukcji

zakresie uzycie produtku

* Przed uzyciem nalezy sprawdzic¢
produkt wizualnie pod katem
uszkodzen, zgodnie z akapitem

"Kontrola wizualna"
* Nalezy sprawdzac wentylacje

technikami standardowymi lub

W przypadku problemow z
wydychaniem nalezy zmiejsz
czestosc wentylacji, aby unikgc

barotraumy.
» Produkt jest jednorazowy i nie

nalezy go uzywac ponownie.

pracy produktu oraz zakazeniem.
* Produkt jest sterylizowany

(tlenkiem etylenu). Nie nalezy
uzywac produktu jezel
opakowanie jest uszkodzone lub

s Produkt przeznaczony wytacznie do
uzytku przez lekarzy przeszkolonydh

kontrolujgc ruchy klatki piersiowe;j.

Ponowne uzycie grozi zaburzeniem

przekroczono termin przydatnosci.

Kontrola wizualna
p Sprawdz czy produkt nie jest uszkodzony
lub czy nie brakuje czesci
Uzywanie
o » Odchyli¢ glowe pacjenta do tylu.
p Zlokalizowa¢ palpacyjnie bfone

pierscienno-tarczows pacjenta miedzy
chrzgstka tarczowatg i pierscieniowa.

Ustabilizowa¢ skore w tym miejscu

palcem wskazujgeym i kciukiem w celu

wykonania naklucia.

} Wykonaj naktucie w blonie
piericienno-tarczowe]j pod katem 90°
Ze wzgledu na ostrosc i stozkowy ksztatt
koncowki nie jest konieczne dokonanie
naciecia. Dostep do tchawicy uzyskuje sie
przez rozszerzenie skdry co ogranicza
ryzyko krwawienia.

o P Wsungé Quicktrach | do tchawicy pod

katem 45 na glebokosé ogranicznika
Ogranicznik zapobiega zbyt giebokiemu
wprowadzeniu ighy i uszkodzeniu tylnej
sciany tchawicy
P Zassal powietrze strzykawke, aby
ustali¢ potozenie kaniuli. Jezeli to
mozliwe, igla powinna pozostac w
tchawicy

OSTRZEZENIE

Jezeli aspiracja okaze sie niemozliva z
uwagi na zie warunki anatomiczne
{otylosE szyi} pacjenta, nalezy usungé
ogranicznik i ostroznie wprowadzic
gfebiej kaniule z metalowsy igly do
momentu, gdy bedzie mozliwe zassanie
powietrza

o ¥ Usun ogranicznik z plastikowej kaniuli.

o » Wprowadzic plastikows kaniule wediuz

igly do momentu zetkniecia sie obrzeza
urzgdzania z szyja pacjenta.

OSTRZEZENIE
Igta stuzy do oceny oglediosci i nie
nalezy wprowadzac jej giebiej.
P Po tych czynnosciach igle nalezy
wyciggngt.

p Zabezpiecz plastikowsg
kaniule piankows tasma.

P Przeprowad? sztuczng wentylacje
pacjenta uzywajac standardowego
ztgcza 15mm.

Okres przechowywania

Data przydatnosci: na etykiecie.
Przechowywanie i transport

¢ Chron przed temperaturg i wilgocis.

* Trzymaj z dala od storica i Zrodet Swiatta.
* Przechowuj i transportuj w oryginalnym

opakowaniu.

Usuwanie

Zuzyty lub uszkodzony produkt nalezy
usunac zgodnie z prawem narodowym
lub miedzynarodowym



